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WARNING
Read all waRnings and instRuctions befoRe use. impRopeR use can Result 
in seRious oR fatal illness oR injuRy.
the enclosed elbow adapter should be used only with a “t” piece nebulizer and the bubbles  
the fish™ ii pediatric aerosol mask. do not use elbow adapter with a paRi nebulizer or any  
other masks

BuBBlES ThE FISh™II PEdIATRIc AERoSol MASk
INSTRucTIoNS FoR uSE
for single patient use (one person) only. for use with paRi nebulizers

paRi’s bubbles the fish™ ii pediatric aerosol mask is designed with pro-Vent™ technology. this optimizes 
inhalation of respirable particles to the lungs while dramatically reducing facial & ocular deposition, 
resulting in safer treatments. 

PlEASE Follow STEP-By-STEP ANd REFER To IlluSTRATIoNS ABovE.
1. With PARI Nebulizer: Remove the mouthpiece from the nebulizer and ensure inspiratory valve cap is 

attached (fig a). then press mask firmly onto the nebulizer outlet (fig b).
2. With Traditional “T” nebulizer: attach included elbow adapter to nebulizer, then attach mask firmly to 

the elbow piece (fig c). 
3. Elastic Strap: your mask includes an elastic strap which can be used for increased stability during 

treatments. if  this is not needed, simply remove it from the mask and store in a safe place.
4. Cleaning: wash with warm water and liquid dish soap. Rinse thoroughly then allow to dry on a clean, 

lint-free cloth and store. do not place mask in dishwasher or autoclave. 

fig c

fig b

fig a



 

adVeRtencia
lea todas las adVeRtencias e instRucciones antes de utilizaR el equipo. un 
uso incoRRecto puede pRoVocaR tRastoRnos o lesiones gRaVes o moRtales.
el adaptador para el codo sólo debe utilizarse con un nebulizador en “t” o una mascarilla para 
aerosol pediátrica bubbles the fish™ ii. no utilice el adaptador para el codo con un nebulizador 
paRi u otro tipo de máscaras.

la mascarilla para aerosol pediátrica bubbles the fish™ ii de paRi está diseñada con tecnología 
pro-Vent™. que optimiza la inhalación de partículas en los pulmones a la vez que se reduce 
considerablemente la sedimentación facial y ocular, de manera que los tratamientos son más seguros. 

SIgA lAS INSTRuccIoNES y coNSulTE lAS IluSTRAcIoNES ANTERIoRES.
1. Con el nebulizador PARI: Retire la boquilla del nebulizador y asegúrese de que esté colocada la tapa 

de la válvula de inspiración (fig. a). luego, presione la máscara firmemente sobre la salida del 
nebulizador (fig. b).

2. Con el nebulizador tradicional en “T”: fije el adaptador para el codo al nebulizador y luego coloque 
firmemente la máscara sobre la pieza de codo (fig. c). 

3. Banda elástica: su máscara incluye una banda elástica que puede usarse para aumentar la estabilidad 
durante los tratamientos. si no es necesaria, retírela y guárdela en un lugar seguro.

4. Limpieza: limpie todas las piezas con agua tibia y jabón líquido para platos. enjuague cuidadosamente 
y deje secar sobre un paño limpio y que no deje pelusas; luego, guárdelas. no coloque la máscara en 
el lavaplatos o autoclave.  
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BuBBlES ThE FISh™II PEdIATRIc AERoSol MASk
INSTRuccIoNES dE uSo
exclusivamente para uso individual (un paciente). puede usarse con los nebulizadores paRi.
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mise en gaRde
liRe les mises en gaRde et le mode d’emploi dans leuR intégRalité aVant 
l’utilisation. une mauVaise utilisation peut entRaîneR des lésions ou des 
maladies gRaVes, VoiRe fatales.
l’adaptateur coudé ci-joint doit être utilisé uniquement avec un nébuliseur en « t » et avec le 
masque aérosol pédiatrique bubbles the fishmc ii. ne pas utiliser l’adaptateur coudé avec un 
nébuliseur de paRi ni tout autre masque.

le masque aérosol pédiatrique bubbles the fishmc ii de paRi est conçu selon la technologie pro-Ventmc. 
il optimise l’inhalation de particules respirables vers les poumons tout en réduisant considérablement 
leur dépôt sur le visage et dans les yeux, ce qui en fait un traitement plus sécuritaire. 

vEuIllEz SuIvRE lES INSTRucTIoNS ATTENTIvEMENT TouT EN vouS REPoRTANT 
Aux IlluSTRATIoNS cI-dESSuS.
1. Avec le nébuliseur de PARI : retirez l’embout buccal du nébuliseur et assurez-vous que le capuchon 

de la valve inspiratoire est attaché (fig. a). ensuite, enfoncez fermement le masque dans l’orifice de 
sortie du nébuliseur (fig. b).

2. Avec le nébuliseur traditionnel en « T » : joignez l’adaptateur coudé (inclus) au nébuliseur et attachez 
ensuite fermement le masque à la pièce coudée (fig. c). 

3. Bande élastique : votre masque inclut une bande élastique que vous pouvez utiliser afin d’obtenir une 
plus grande stabilité lors du traitement. si vous n’en avez pas besoin, retirez-la du masque et rangez-
la dans un endroit sûr.

4. Nettoyage : lavez toutes les pièces en utilisant de l’eau chaude additionnée de savon liquide pour la 
vaisselle. Rincez abondamment et laissez sécher les pièces sur un linge propre et sans charpie avant 
de les ranger. ne mettez pas le masque dans au lave-vaisselle ni un autoclave. 

BuBBlES ThE FISh™II PEdIATRIc AERoSol MASk
ModE d’EMPloI
usage pour patient unique (une personne). conçu pour une utilisation avec les  
nébuliseurs de marque paRi.

vous avez des questions? 1.800.FAST.NEB (327.8632)  |  PARI.com FR

fig c

fig b

fig a



 

Questions? 1.800.FAST.NEB (327.8632)  |  PARI.com

© 2010 PARI Respiratory Equipment, Inc.        
DS-14-997 Rev D 4/10

Manufactured for:

PARI Respiratory Equipment, Inc.
2943 Oak Lake Blvd., Midlothian, VA 23112 USA
Tel: 800.FAST.NEB (327.8632) and 804.253.7274
Fax: 800.727.4112   |   Product.Info@PARI.com  
Online at: www.PARI.com


